CENTRALNA STACJA
RATOWNICTWA GORNICZEGO S.A.

Bytom, dnia 02.11.2017r.
Sprostowanie i uszczegétowienie tresci SIWZ

Zamawiajgcy dokonuje sprostowania oraz uszczegétowienia zapisow Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu pn. ,,Dostawa sprzetu medycznego:

Zadanie 1. Dostawa defibrylatorow

Zadanie 2. Dostawa respiratoréw do zestaw6w przenos$nych i wozéw bojowych (10 szt.)

Zadanie 3. Dostawa przenosnych aparatéw USG do procedur ratowniczych (2 szt.)

Zadanie 4. Dostawa urzadzen do kompresji klatki piersiowej do wozéw bojowych (5 szt.)

Zadanie 5. Dostawa pulsoksymetréw do zestaw6w przenos$nych i wozow bojowych (10 szt)

Zadanie 6. Dostawa zestawow opatrunkéw hydrozelowych na oparzenia do wozéw
bojowych (10 szt. )

Zadanie 7. Dostawa zestawow szyn usztywniajacych zabezpieczajacych urazy do wozéw
bojowych (5 szt.)

Zadanie 8. Dostawa zestaw6w do wkiué doszpikowych do zestawéw przenosnych i wozéw
bojowych (10 szt.).”

Sprostowaniu i uszczegétowieniu ulegaja:

1. Nazwa Zadania 6. Nowe brzmienie nazwy:

»Dostawa zestawéw opatrunkéw hydrozelowych na oparzenia do wozéw bojowych
(25 szt. )”

llekro¢ w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia zastosowane jest nazwa ,,Dostawa
zestawow opatrunkow hydrozelowych na oparzenia do wozéw bojowych (10 szt. )
Zamawiajgcy niniejszym pismem zmienia jg na ,Dostawa zestawéw opatrunkow hydrozelowych

na oparzenia do wozéw bojowych (25 szt.)”.

2. W Czeéci A punkt 2 poprzez dopisanie nastepujgcego zdanie:

W Zadaniu 5, w opisie przedmiotu zamowienia, Zamawiajgcy postuguje sie nazwg
pulsoksymetr lub pulsometr.

3. W Czesci B punkt 12 ppkt 12.5 pn. ,Kryteria oceny dla kazdego Zadania” poprzez zmiane
tresci opisu dotyczgcego oceny technicznej Zadania 6.

Dotychczasowe brzmienie opisu:

Zamawiajgcy przyjmuje do oceny okres przydatnosci elektrody do uzycia. Punkty za oferowang
ceng oblicza si¢ przyjmujgc za podstawe najdiuzszy okres przydatnosci elektrody do uzycia,
przyznajgc mu maksymalng ilos¢ punktow tj. 100 pkt., przy czym Zamawiajgcy wymaga
minimalnego 2 letniego okresu przydatnosci elektrody do uzycia. Punkty dla pozostatych ofert
oblicza sie wg wzoru:

Okres przydatno$ci elektrody
do uzycia danej oferty )
x 100 pkt. = ilo$¢ punktéw dla danej oferty

Naidtuzszv okres przydatnosci
elektrody do uzycia




Obecne brzmienie opisu:

Zamawiajgcy przyjmuje do oceny okres przydatnosci opatrunku do uzycia. Punkty za oferowana
cene oblicza sie przyjmujac za podstawe najdtuzszy okres przydatnosci opatrunku do uzycia,
przyznajgc mu maksymalng ilos¢ punktéw tj. 100 pkt., przy czym Zamawiajgcy wymaga
minimalnego 2 letniego okresu przydatno$ci opatrunku do uzycia. Punkty dla pozostatych ofert
oblicza sie wg wzoru:

Okres orzydatno$ci opatrunku
do uzycia danej oferty

x 100 pkt. = ilos¢ punktéw dla danej oferty

Najdiuzszy okres przydatnosci
opatrunku do uzycia

4. W Czesci C tres¢ Opisu przedmiotu zaméwienia — wymagania Zamawiajgcego
w nastepujgcym zakresie:

1) Punkt 2 pn. ,Opis przedmioctu zamowienia”:

a) Zadanie 1 - Dostawa defibrylatordw.

O

—

Zmianie ulega zapis dotyczacy ilosci defibrylatoréw treningowych.
Jest: defibrylatordéw treningowych — 1 szt.
Ma by¢: defibrylatoréw treningowych — 5 szt.

llekro¢ w SIWZ przywotana jest nazwa ,,defibrylatoréw treningowych — 1 szt.,
Zamawiajgcy niniejszym pismem zmienia jg na ,defibrylatoréw treningowych —
5 szt”.

Zadanie 3 - Dostawa przeno$nych aparatéw USG do procedur ratowniczych (2 szt.)
Uszczegétowieniu ulega zapis okreslajgcy elementy dostawy.
Jest: Na dostawe sktadajg sie:
1. przenosny aparat USG do procedur ratowniczych
2. mobilne urzadzenie USG do szybkiej diagnostyki w miejscu zdarzenia
3. przenosne urzgdzenie do badan przesiewowych poszkodowanych z urazami glowy.
Ma by¢: Na dostawe 1 szt. sktadajg sie nastepujace elementy:
1. przenosny aparat USG do procedur ratowniczych
2. mobilne urzgdzenie USG do szybkiej diagnostyki w miejscu zdarzenia
3. przenosne urzgdzenie do badan przesiewowych poszkodowanych z urazami
gtowy.

Zadanie 6 - Zestaw opatrunkéw hydrozelowych na oparzenia wozéw bojowych
(25 szt. )

Nad tabelg okreslajgca minimalne wymagania dopisuje sie nastepujgce zdanie:
» Na jedna sztuke zestawu skiladajg sie elementy opisane ponizej”

W tabeli dokonuje sie uscislenia nastepujgcych zapisow:

Pozycja 2 pn. Minimalny sktad zestawu, tiret 6:

Jest: koc przeciwoparzeniowy 100cmx100cm (min 4 szt.)
Ma byc¢: koc przeciwoparzeniowy o wymiarach min.100cmx100cm (min 4 szt.).



Pozycja 2 pn. Minimalny skiad zestawu, tiret 14:

Jest: rekawiczki jednorazowe (min 2 pary),
Ma byé¢: rekawiczki jednorazowe (min 2 pary) — XL nitrylowe lub lateksowe.

d) Zadanie 7 - Dostawa zestawu szyn usztywniajgcych zabezpieczajgcych urazy do
wozow bojowych (5 szt.)

Nad tabelg okreslajgca minimalne wymagania dopisuje sie nastepujgce zdanie:

» Na jedna sztuke zestawu skladaja sie elementy opisane ponizej”.

5. W Czesci C tres¢ punktu 3 pn. ,Wymagania gwarancyjne i serwisowe dla kazdego zadania”, w
nastepujacym zakresie:

a) zmienia sie nazwa punktu 3.

Jest: \Wymagania gwarancyjne i serwisowe dia kazdego zadania”
Ma byé: ,Wymagania gwarancyjne i serwisowe dla Zadan: 1, 2, 3, 4, 5, 8 (bez Zadania
6i7).

b) doprecyzowaniu ulega zapis podpunktu 3.2.2.:

Jest: ,Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuniecia usterki w ciggu kolejnych
dwoch dni roboczych od daty jej zgtoszenia faksem lub mailem i usunac ja
bez zadnej zwioki, ale nie diuzej niz w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia
(mail, fax) usterki. W szczegdlnie, uzasadnionych przypadkach, w ktérych
niemozliwa jest naprawa w wyznaczonym terminie”.

Ma byé: ,Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuniecia usterki w ciagu
kolejnych dwaoch dni roboczych i usungé jg bez zbednej zwioki, ale nie dtuzej
niz w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia (mail, fax) usterki.”

6. W Czesci C tres¢ punktu 6 pn. ,Warunki odbioru przedmiotu zamowienia i ptatnosci dia
kazdego zadania” poprzez doprecyzowanie zapisu podpunkiu 6.2.:

Jest: ,Warunkiem odbioru jest uruchomienie oraz protokoiarne potwierdzenie prawidiowosci
funkcjonowania, kompletnosci, oraz sprawdzenie ilosciowe i jakosciowe elementéw
dostawy”

Ma by¢: Warunkiem odbioru dostawy w zakresie Zadania 1, 2, 3, 4i 5 jest uruchomienie oraz
protokolarne potwierdzenie prawidtowosci funkcjonowania, kompletnosci oraz
sprawdzenie ilosciowe i jakosciowe elementdéw dostawy.

Dla Zadania 6, 7 i 8 protokolarne potwierdzenie kompletnosci oraz sprawdzenie
ilosciowe i jakoSciowe elementéw dostawy.”

Do Zamawiajgcego wptynely réwniez pytania do zapiséw SIWZ w ramach Zadania 3:
Dostawa przenosnych aparatéw USG do procedur ratowniczych.

Pytanie I:
Czy dopuszczajg Panstwo mobilne urzadzenie USG do szybkiej diagnostyki wysokiej klasy o
ponizszych parametrach:
Urzgdzenie wykonane w technologii cyfrowej, fabrycznie nowy, rok produkcji 2017.
Aparat o konstrukcji tabletowej, ultramobilny, z mozliwoécig podiaczenia gtowic
bezprzewodowo za pomgcg wifi oraz bluetooth.



Zakres stosowanych czestotliwosci pracy 1 — 15 MHz, (okreslony zakresem pracujacych
gtowic)

Dynamika systemu 160dB

Darmowa aplikacja do pobrania z platformy internetowej do systemu andrid 4.1 i wyzszy oraz
iOS 9.0 i wyzszy

Masa gtowicy wraz z baterig 540g

Czas pracy na baterii 45min

Trzy rodzaje gtowic:

C3: convex 2 — 6 MHz, gteboko$¢ 3 — 30cm, ilo$¢ elementow 192,

C7: convex 3 — 10 MHz, gtebokos¢ 2 — 15¢cm, ilos¢ elementow 192,

L7: linia 4 — 13 MHz, gteboko$¢ 1 — 7cm, ilos¢ elementdw 192,

Gtowice kompatybilne z tabletami i smartfonami z systemami operacyjnymi andrid 4.1 i wyzszy
oraz iOS 9.0 i wyzszy

Tablet min. 7 cali w zestawie

Oprogramowanie do badan: jamy brzusznej, ginekologiczno-potozniczy, naczyniowych,
migsniowo szkieletowych, kardiologicznych, tkanek powierzchniowych.

Archiwizacja danych na dysku zewnetrznym

Pomiary: dystans, obrys, pole powierzchni, elipsa.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga dostawy sprzetu zgodnie z opisanymi w SIWZ parametrami technicznymi,
ktére podyktowane sg szczegdlnymi, bardzo trudnymi warunkami uzytkowania aparatéw fj.
wyrobisko gdrnicze.

Pytania Il :

1.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ztozenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej
klasy renomowanego producenta z dynamikg systemu powyzej 160dB?

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ztozenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej
klasy renomowanego producenta z rozdzielczo$cig monitora 1024x768?

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ziozenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej
klasy renomowanego producenta, ktéry nie jest wyposazony w gtadzik obstugujacy tzw.
gesty?

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ztozenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej
klasy renomowanego producenta z liczbg klatek w pamieci CINE wynoszacg 9 000 zamiast
wymaganych 10 5007

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ztozenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej
klasy renomowanego producenta z maksymaing liczbg klatek pamieci dynamicznej B min.
5007

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zlozenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej
klasy renomowanego producenta z wbudowanym dyskiem twardym o pojemnosci 80GB?

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ztozenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej
klasy renomowanego producenta z funkcjg obstugujacg technologie skrzyzowanych
ultradzwiekéw (min 5 kierunkdéw)?

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ztozenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej
klasy renomowanego producenta z czestotliwoscig od$wiezania w trybie B min. 390 fps?



9. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ztozenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej
klasy renomowanego producenta z zakresem powiekszania obrazu min. 4 razy?

10. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ztozenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej
klasy renomowanego producenta bez funkcji majgcej na celu wykrywanie i zapobieganie
artefaktom ruchowym w trakcie pracy w trybie kolorowego Dopplera?

11. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na ztozenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej
klasy renomowanego producenta z 2 przetgczalnymi czestotliwo$ciami pracy dla CD, PW?

12. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na ztozenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej
klasy renomowanego producenta bez mozliwosci rozbudowy o modut fgcznosci
bezprzewodowej?

Odpowiedz na pytania 1-12:

Zamawiajgcy wymaga dostawy sprzetu zgodnie z opisanymi w SIWZ parametrami
technicznymi, ktére podyktowane sg szczegdlnymi, bardzo trudnymi warunkami uzytkowania
aparatow tj. wyrobisko gornicze.

13. Prosimy o wyjasnienie, ilu sztuk urzadzerh Zamawiajacy oczekuje w zadaniu nr 3. Opis
zadania nr 3 wskazuje na 2 szt. urzadzen: ,Dostawa przenos$nych aparatéow USG do
procedur ratowniczych (2 szt.)”, natomiast zamieszczony opis parametréow wskazuje na 3
szt. urzadzen.

Odpowiedz na pytanie 13:
Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia Zadania 3 Zamawiajacy wymaga dostawy dwaéch
sztuk przeno$nych aparatow USG do procedur ratowniczych. Na jedng sztuke skiadajg sie:
1. przenosny aparat USG do procedur ratowniczych
2. mobilne urzgdzenie USG do szybkiej diagnostyki w miejscu zdarzenia
3. przenosne urzgdzenie do badan przesiewowych poszkodowanych z urazami glowy

14. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na rozigczenie zadania nr 3 do osobnych zadan, co w
konsekwencji pozwoli na ztozenie oferty na aparaty ultrasonograficzne w petni spetniajace
postawione wymagania?

Odpowiedz na pytanie 14:
Zamawiajgcy wymaga dostawy sprzetu zgodnie z opisem w SIWZ

Powyzsze informacje nie wymagajg dodatkowego czasu na wprowadzenie ich w ofertach,
w zwigzku z czym nie zachodzi konieczno$¢ przediuzania terminu sktadania ofert tj. nie ma
zastosowania art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579).
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