CENTRALNA STACJA
RATOWNICTWA GORNICZEGO S.A.

Bytom, dnia 10.11.2017r.

Do Zamawiajgcego wptynety nastepujgce pytania dotyczgce zapisow Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu pn. ,Dostawa sprzetu medycznego:
Zadanie 1. Dostawa defibrylatoréow
Zadanie 2. Dostawa respiratorow do zestawow przenosnych i wozéw bojowych (10 szt.)
Zadanie 3. Dostawa przenosnych aparatow USG do procedur ratowniczych (2 szt.)
Zadanie 4. Dostawa urzadzen do kompresji klatki piersiowej do wozéw bojowych (5 szt.)
Zadanie 5. Dostawa pulsoksymetrow do zestawow przenosnych i wozéw bojowych (10 szt)
Zadanie 6. Dostawa zestawow opatrunkéw hydrozelowych na oparzenia do wozéw
bojowych (10 szt. )
Zadanie 7. Dostawa zestawow szyn usztywniajgcych zabezpieczajacych urazy do wozéow
bojowych (5 szt.)
Zadanie 8. Dostawa zestawow do wkiu¢ doszpikowych do zestawoéw przenosnych i wozéw
bojowych (10 szt.).”

Pytania dotyczg opisu przedmiotu zamoéwienia w Zadaniu 3.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajgcy wydzieli z zadania nr 3 pozycje: przenosny aparat USG do procedur
ratowniczych.

Odpowiedz
Zamawiajgcy wymaga dostawy sprzetu zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajgcy dopusci system o dynamice 200dB z tolerancjg +/-10%?
Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga dostawy sprzetu zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiajgcy zamiast gtadzika dopusci trackball, ktéry jest bardziej funkcjonalny i przyjety
w ultrasonografii, szczegoélnie w aparatach klasy PREMIUM?

Odpowiedz
Zamawiajgcy dopuszcza trackball.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiajgcy dopusci czestotliwos¢ odSwiezania w trybie B min. 435 fps co w zadnym
stopniu nie pogorszy parametrow obrazowania, gdyz bezwtadno$¢ oka ludzkiego nie jest
w stanie odréznic¢ wiecej niz 200 fps.

Odpowiedz
Zamawiajgcy wymaga dostawy sprzetu zgodnie z opisem w SIWZ.
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Jednoczeénie Zamawiajgcy na skutek pisma jednego z potencjalnych wykonawcow,

koryguje zapisy w _zakresie opisu przedmiotu zamowienia w Zadaniu 1. Pn. Dostawa

defibrylatorow.

W SIWZ Czes¢ C, pkt. 2 opis przedmiotu zamowienia Zadanie 1 pn. Dostawa defibrylatorow
w tabeli pierwszej o nazwie DEFIBRYLATOR DO WOZOW BOJOWYCH — 5 SZT. oraz w tabeli
pierwszej o nazwie DEFIBRYLATOR DO ZESTAWOW PRZENOSNYCH — 5 SZT zmianie

ulegaja:
DEFIBRYLATOR DO WOZOW BOJOWYCH — 5 SZT.
6 BYLO:
Defibrylacja dwufazowa w trybie recznym i automatycznym ,za pomocg tyzek zewnetrznych i
elektrod wielofunkcyjnych, regulacja energii w zakresie min. 2-200J zaréwno z tyzek zew jak i
panelu defibrylatora , dostepne min.20 pozioméw energii zew, gotowos¢ do defibrylacji max
energig do 7 s. , mozliwo$¢ wykonania kardiowersji
6 JEST:
Defibrylacja dwufazowa w trybie recznym i automatycznym ,za pomocg tyzek zewnetrznych i
elektrod wielofunkcyjnych, regulacja energii w zakresie min. 2-200J zaréwno z tyzek zew jak i
panelu defibrylatora, gotowos$c do defibrylacji max energig do 7 s. , mozliwosé wykonania
kardiowersji
7 BYLO:
Ekran kolorowy LCD o przekatnej min 6,5" , Mozliwos¢ wyswietlenia 4 krzywych
dynamicznych jednocze$nie
7 JEST
Ekran kolorowy LCD o przekatnej min 6" , Mozliwo$¢ wyswietlenia 3 krzywych dynamicznych
jednoczeénie
15 |BYLO:
Czestotliwos¢ stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min , prad stymulacji
regulowany w zakresie min. 10-140 mA
15 |JEST
Czestotliwos¢ stymulacji regulowana w zakresie min. 40-170 imp/min , prad stymulacji
regulowany w zakresie min. 10-140 mA
19 BYL.O:
Funkcja wspomagania resuscytacji krgzeniowo-oddechowej z informacjg zwrotng o
prawidtowosci ucisnig¢ klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna wtasciwego
tempa oraz prawidtowej gtebokosci ucisniec.
19 JEST:
Zapis wykreslono
20 BYLO:
Funkcja metronomu umozliwiajgca prowadzenie ucisnie¢ klatki piersiowej z zalecang
czestoscia.
20 JEST:
Zapis wykreslono

DEFIBRYLATOR DO ZESTAWOW PRZENOSNYCH - 5 SZT.

18 [BYLO:

Okres gwarancji na urzgdzenie min. 6 lat
18 NEST:

Okres gwarancji na urzadzenie min. 4 lata




Zmianie ulegajg rowniez kryteria oceny w zakresie Zadania 1.

BYLO:
Kryteria oceny dla Zadania 1.
1) Cena 60 %
2) Ocena techniczna 40 %
Ad. 1. Cena

Zamawiajgcy przyjmuje do oceny cene brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Punkty za
oferowang cene oblicza si¢ przyjmujac za podstawe najnizszg cene ofertowa, przyznajgc jej
maksymalng ilo§¢ punktéw tj. 100 pkt.. Punkty dla pozostatych ofert oblicza sie wg wzoru:

Cena najnizsza

x 100 pkt. = ilos¢ punktéw dla danej oferty

Cena danej oferty

Ad.2 Ocena techniczna

Parametr punktowany Punktacja
DEFIBRYLATOR DO WOZOW BOJOWYCH - 5 SZT
1 Pomiar cisnienia w trakcie napetniania mankietu, zsynchronizowany pomiar Tak — 10 pkt.
RR z kablem EKG Nie — 0 pkt
Wyswietlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej glebokosci Tak — 10 okt
2 |(cm) i czestosci (1/min.) ucisnie¢ klatki piersiowej oraz prezentacja Nie — 0 pkt'
graficzna wykresu glebokoéci i relaksacji ucisnie¢ klatki piersiowe; P
3 Filtr cyfrowy umozliwiajgcy prezentacje na ekranie niezakioconego Tak — 10 pkt.
przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej Nie — 0 pkt
- . - Tak — 10 pkt.
4 | Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi Nie - 0 pkt
5 | Port USB do transferu danych do komputera PC Tak_— 10 .pkt.
_ Inne rozwigzanie — 0 pkt.
DEFIBRYLATOR DO ZESTAWOW PRZENOSNYCH - 5 SZT.
Tryb pediatryczny wigczany za pomocg dedykowanego przycisku, zmiana Tak — 10 okt
6 |pozioméw energii defibrylacji i algorytmu analizy EKG na specyficzne i ) pL.
W ; Nie — 0 pkt
zalecane dla pacjentow pediatrycznych
R Tak — 10 pkt.
7 | Jedna elektroda dedykowana dla dorostych i dzieci Nie — 0 pkt.
Tak — 10 pkt.
8 | Ekran dotykowy Nie — 0 pkt.
Mozliwos¢ wyposazenia aparatu w opcje zdalnego, bezprzewodowego
9 monitorowania gotowosci do interwencji (w tym poziomu natadowania Tak — 10 pkt.
baterii, wynikéw autotestow, uptywu okresu przydatnosci elektrod oraz Nie — 0 pkt.
baterii)
. , Tak — 10 pkt.
10 | Bezplatne przeglady w okresie gwarancji Nie — 0 pkt.
taczna max liczba punktéow 100 pkt
JEST:

Kryteria oceny dla Zadania 1.

1) Cena 60 %
2) Ocena techniczna 30 %
3) Okres gwarancji 10 %

Ad. 1. Cena
Zamawiajgcy przyjmuje do oceny ceng brutto za wykonanie przedmiotu zamodwienia. Punkty za
oferowang cene oblicza si¢ przyjmujgc za podstawe najnizszg cene ofertowa, przyznajac jej
maksymalng ilo§¢ punktow tj. 100 pkt.. Punkty dla pozostatych ofert oblicza sie wg wzoru:

Cena najnizsza

x 100 pkt. = ilos¢ punktéw dla danej oferty

Cena danej oferty




Ad.2 Ocena techniczna

Parametr punktowany Punktacja
DEFIBRYLATOR DO WOZOW BOJOWYCH - 5 SZT
1 Pomiar ciénienia w trakcie napetniania mankietu, zsynchronizowany pomiar Tak — 5 pkt.
RR z kablem EKG Nie — 0 pkt
Wyswietlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej gtebokosci Tak — 5 pkt
2 |(cm) i czestosci (1/min.) uciénie¢ klatki piersiowej oraz prezentacja Nie — 0 pkt'
graficzna wykresu gtebokoéci i relaksacji ucisnie¢ klatki piersiowej P
3 Filtr cyfrowy umozliwiajgcy prezentacje na ekranie niezakioconego Tak — 10 pkt.
przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej Nie — 0 pkt
4 | Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi La;l; :g gﬁ
5 | Port USB do transferu danych do komputera PC | Tak —& pkt.
nne rozwigzanie — 0 pkt.
Funkcja wspomagania resuscytacji krgzeniowo-oddechowej z informacjg Tak — 10 okt
6 |zwrotng o prawidtowosci ucisnieé klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna Nie — 0 pkt'
i optyczna wiladciwego tempa oraz prawidtowej gtebokosci ucisniec. P
7 Funkcja metronomu umozliwiajgca prowadzenie ucisnie¢ klatki piersiowej z Tak — 10 pkt.
zalecang czestoscia. Nie — 0 pkt
DEFIBRYLATOR DO ZESTAWOW PRZENOSNYCH - 5 SZT.
Tryb pediatryczny wigczany za pomocg dedykowanego przycisku, zmiana Tak — 10 okt
8 |poziomoéw energii defibrylacji i algorytmu analizy EKG na specyficzne i Nie — 0 pkt '
zalecane dla pacjentéw pediatrycznych 1€ P
Qo Tak — 10 pkt.
9 | Jedna elektroda dedykowana dla dorostych i dzieci Nie — 0 pkt.
Tak — 10 pkt.
10 | Ekran dotykowy Nie — 0 pkt.
Mozliwos¢ wyposazenia aparatu w opcje zdalnego, bezprzewodowego
11 monitorowania gotowosci do interwencji (w tym poziomu natadowania Tak — 10 pkt.
baterii, wynikéw autotestow, uptywu okresu przydatnosci elektrod oraz Nie — 0 pkt.
baterii)
: . Tak — 10 pkt.
12 | Bezptatne przeglady w okresie gwarancji Nie — 0 pkt.
Laczna max liczba punktéow 100 pkt
Ad. 3 Okres gwarancji

Zamawiajgcy przyjmuje do oceny termin gwarancji na caty przedmiot zamowienia.

Punkty za termin gwarancji oblicza sie przyjmujgc za podstawe najdtuzszy termin gwarancji,
przyznajgc danej ofercie maksymalng ilos¢ punktéw tj. 100 pkt. Punkty dla pozostatych ofert
oblicza sie wg wzoru.

Termin w danej ofercie

x 100 pkt. = ilo$¢ punktéw dla danej oferty
Termin najdtuzszy

Powyzsze informacje nie wymagajg dodatkowego czasu na wprowadzenie ich w ofertach,
W zwigzku z czym nie zachodzi konieczno$¢ przedtuzania terminu sktadania ofert tj. nie ma
zastosowania art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579).
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